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E® ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI

RAPPORTO DI PROVA N. 1468/2-2013
TEST REPORT No. 1468/2-2013

rif. alla norma UNI EN 1865-1:2010 e UNI EN 1789:2010 (pt. 4.5.9 e 5.3)
rif. to standards UNI EN 1865-1:2010 and UNI EN 1789:2010 (pt. 4.5.9 and 5.3)

L'lstituto di Ricerc llaudi M. Masini dichiara di avere effettuato | delli prodottoli sottoindicatofi,
seguendo i requisiti ti nei punti 4.6 ‘(escltjéif_i punti 4.6.5 2° comma e 4.6.7), 5.1 e 5.5 della norma UNI
EN 1865-1:2010. | | |

The Istituto di rs?lice‘ / o II ) Epmduct/s listed
hereafter, followin nts ¢ n of pt. 4.6.5 2° ¢ 1 and 5.5 of the
standards UNI EN\ e | |
l_'i |
I ,
FABBRICANTE: ME. BER. S.r.l. Umpersonale
Manufacturer | rada Langhirano, 270

PRODOTTO one, utilizzo”:

AN
Product “Type, des

fi ixing inside the ambulance art 614 and 616

'||Iquello model “MAXIMA” ‘

Production site

NORME DI RIFERIMENTO: - UNEEN 1865-1 2010
Reference standards ‘ - “UNI'EN 1789:2010 — pt 459 EI'and 2.9

POSITIVO - POSITIVE

ad esclusione del pt. 4.6.5 2° comma e 4.6.7 della norma
UNI EN 1865-1:2010

except pt. 4.6.5 2° comma and 4.6.7 of the standard

UNI EN 1865-1:2010

(dettagli in allegato 1 - see details in annex 1)

Data/Date: 29/11/2013

[/

Il Direttore Tecnico —/Te cal Manager
2 OSI
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